日立7180型生化分析仪试剂及耗材招标参数
1、 投标的试剂及耗材须匹配科室现有的日立7180型生化分析仪，生化试剂和耗材可直接上机使用，无需翻瓶。
2、 肌酐检测样本类型包含血清、血浆、尿液，为保证检测结果的准确性，试剂具备抗羟苯磺酸钙和酚磺乙胺药物干扰,并提供证明材料。
3、 胱抑素C（CysC）试剂盒具有两种检测方法可供选择，“胶乳免疫比浊法”和“胶体金免疫比浊法”。
4、 二氧化碳（CO2）试剂精密度：批内CV≤5.0%、批间差≤10.0%，试剂开瓶稳定期≥7天（2℃-8℃）。
5、 尿酸检测样本类型包含血清、血浆、尿液，为保证检测结果的准确性，试剂具备抗羟苯磺酸钙和酚磺乙胺药物干扰，并提供证明材料。
6、 高（低）密度脂蛋白胆固醇试剂盒检测方法需为“直接法-过氧化氢酶清除法”，有效避免HDL+LDL＞TC。
7、 葡萄糖试剂盒采用己糖激酶法，精密度：批内CV≤3.7%、批间差≤4.2%。
8、 碱性磷酸酶试剂盒采用“NPP底物-AMP缓冲液法”，精密度：批内CV≤3.4%、批间差≤4.1%。
9、 [bookmark: _GoBack]总胆红素试剂盒采用钒酸盐氧化法，精密度：批内CV≤3.4%、批间差≤4.0%。
10、直接胆红素试剂盒采用氧化法，精密度：批内CV≤5.0%、批间差≤8.0%。
日立LST008AS型生化分析仪试剂及耗材招标参数
1、投标的试剂及耗材须匹配科室现有的日立LST008AS型生化分析仪，试剂和耗材可直接上机使用，无需翻瓶。
2、肌酐检测样本类型包含血清、血浆、尿液，为保证检测结果的准确性，试剂具备抗羟苯磺酸钙和酚磺乙胺药物干扰，并提供证明材料。
3、前白蛋白（PA）试剂盒有效期≥18个月，且试剂开瓶稳定期≥30天（2℃-8℃）。
4、尿酸检测样本类型包含血清、血浆、尿液，为保证检测结果的准确性，试剂具备抗羟苯磺酸钙和酚磺乙胺药物干扰，并提供证明材料。
5、总胆汁酸试剂盒采用酶循环法，精密度：批内CV≤4.1%、批间差≤5.7%。
6、胱抑素C试剂盒（胶乳免疫比浊法），精密度：批内CV≤3.9%、批间差≤4.8%。
7、β2-微球蛋白试剂盒采用胶乳免疫比浊法，检出限：血清、血浆≤0.25mg/L；尿液≤150ug/L。
8、同型半胱氨酸试剂盒采用酶循环法，精密度：重复测定（10.0±2.0）umol/L的样本，CV≤5%；重复测定（20.0±4.0）umol/L的样本，CV≤3%；批间差≤5.9%。



